
5/3/23, 2:17 PM ارزیابی خارجی کیفیت | پیشگام ایرانیان

https://www.eqasonline.ir/Reports/O30E23C2I12 1/5

تعداد 1687 آزمایشگاه برای نمونه14014310 دوره سوم سال 1401 پاسخ ثبت کرده اند.

نمودار شماره 1: گروه بندی گزارش آزمایشگاه ها

نمودار شماره 2: ارزیابی تشخیص آزمایشگاه ها

گزارش ارزیابی خارجی کیفیت ميكروب شناسی

دوره سوم سال 1401 نمونه:  14014310آزمایشگاه: پاتوبیولوژی  نور 2.740

Salmonella serogroup C:تشخیص مورد انتظارSalmonella serogroup C:تشخیص آزمایشگاه شما

راهنمای گزارش

گروه مربوط به گزارش
آزمایشگاه شما:تشخیص

صحیح

تشخیص صحیح: جنس و
گونه صحیح

تشخیص ناکامل: جنس
صحیح و گونه نادرست یا

جنس صحیح و عدم
تشخیص گونه

تشخیص نادرست: جنس و
گونه نادرست

توجه :تشخیص هایی که سهم هر یک کمتر از ۲ % کل گزارش بوده، در گروه Others آورده شده اند. گروه Others در این دوره شامل موارد زیر می
باشد:

Salmonella enteritidis - Salmonella serogroup D - not Typhi - Citrobacter freundii - Salmonella serogroup D - Salmonella
serogroup A - No Answer - Salmonella serogroup A - not Paratyphi A - Proteus mirabilis - Enterobacter aerogenes -
Enterobacter species - Enterococcus faecium - Shigella species - Acinetobacter lwoffii - Staphylococcus saprophyticus
(Inducible Clyndamycin Resistant) - Brucella species - Shewanella species - Alcaligenes species - Shigella Seroroup A -
Acinetobacter species - Enterobacter cloacae - Citrobacter koseri - Citrobacter species - Edwardsiella species - Proteus
species - Pseudomonas alcaligenes - Pseudomonas putida - Pseudomonas species - Klebsiella species - Salmonella
serogroup E -
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ناحیه خاکستری (فونت سبز رنگ): گزارش آزمایشگاه شما

جدول شماره 1: ارزیابی تست های تشخیصی گزارش شده

تست تشخیصی
تعداد (درصد) آزمایشگاه های

نتیجه مورد انتظاراستفاده کننده از تست
پاسخ های گزارش

شده
تعداد(درصد) پاسخ های

گزارش شده

Arabinose
fermentation

(2.7%)45++

-

(68.9%)31

(31.1%)14

Arginine dihydrolase(5.7%)97++

-

(87.6%)85

(12.4%)12

Bile esculin(6.2%)104--

+

(96.2%)100

(3.8%)4

Catalase(15.1%)254++

-

(93.7%)238

(6.3%)16

Citrate (Simmones)(89.0%)1501++

-

(92.7%)1391

(7.3%)110

Dnase (35° C)(8.1%)137--

+

(97.1%)133

(2.9%)4

Gas from Glucose(29.2%)493++

-

(75.9%)374

(24.1%)119

Gelatin hydrolysis
(22°C)

(1.6%)27--(100.0%)27

Gram stain(56.0%)945(g- bacili)(g- bacili)

(g- cocci)

(g+ bacilli)

(g- cocci in pair)

g+ cocci in)
(chain

(98.1%)927

(1.3%)12

(0.2%)2

(0.2%)2

(0.2%)2

Growth on MacConkey
Agar

(20.9%)352++

-

(99.1%)349

(0.9%)3

H2S Production(82.5%)1392++

-

(98.5%)1371

(1.5%)21
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تست تشخیصی
تعداد (درصد) آزمایشگاه های

نتیجه مورد انتظاراستفاده کننده از تست
پاسخ های گزارش

شده
تعداد(درصد) پاسخ های

گزارش شده

Indole production(85.1%)1436--

+

(97.6%)1402

(2.4%)34

Kligler Iron Agar (KIA)(6.8%)114(Alkaline/Acid)(Alkaline/Acid)

(Acid/Acid)

Alkaline/Alkaline)
(

(92.1%)105

(4.4%)5

(3.5%)4

Lactose fermentation(14.9%)252--

+

(92.1%)232

(7.9%)20

Lysin Iron Agar (LIA)(27.4%)462++

-

(94.2%)435

(5.8%)27

Lysine decarboxylase(29.7%)501++

-

(95.2%)477

(4.8%)24

Malonate utilizatation(2.7%)46--(100.0%)46

Methyle red(77.7%)1310++

-

(96.4%)1263

(3.6%)47

Motility (hanging drop)(3.9%)65++

-

(98.5%)64

(1.5%)1

Motility 35 °C (SIM)(73.1%)1233++

-

(98.0%)1208

(2.0%)25

Nitrate reduction(0.8%)13++(100.0%)13

ONPG(36.5%)615--

+

(98.0%)603

(2.0%)12

Ornithine
decarboxylase

(12.3%)208++

-

(84.6%)176

(15.4%)32

Oxidase(29.3%)494--

+

(94.7%)468

(5.3%)26
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تست تشخیصی
تعداد (درصد) آزمایشگاه های

نتیجه مورد انتظاراستفاده کننده از تست
پاسخ های گزارش

شده
تعداد(درصد) پاسخ های

گزارش شده

Phenylalanine
deaminase

(12.7%)214--

+

(99.5%)213

(0.5%)1

Pigment(0.7%)11--

+

(81.8%)9

(18.2%)2

Salmonella O
Antiserum Group C

(22.1%)372++

-

(99.5%)370

(0.5%)2

Sucrose fermentation(3.0%)51--

+

(92.2%)47

(7.8%)4

Trehalose fermentation(0.3%)5++

-

(60.0%)3

(40.0%)2

Triple Suger Iron Agar
(TSI)

(78.1%)1317(Alkaline/Acid)(Alkaline/Acid)

Alkaline/Alkaline)
(

(Acid/Acid)

(90.0%)1185

(5.9%)78

(4.1%)54

Urea hydrolysis(82.2%)1386--

+

(95.9%)1329

(4.1%)57

Voges -Proskauer (35
°C)

(63.7%)1075--

+

(96.2%)1034

(3.8%)41
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جدول شماره 2: ارزیابی پاسخ های گزارش شده در آزمایش تع�ن حساسیت ضد میکروبی

تعداد (درصد) جواب

نام آنتی بیوتیک

تعداد(درصد)
استفاده از آنتی

بیوتیک

تفسیر
مورد

انتظار

تفسیر
آزمایشگاه

Correctشما
Minor
error

Major
error

Very
major
error

Ampicillin 10µg(87.8%)1482RR(97%)1435(1%)11(0%)0(2%)33

Ciprofloxacin 5µg(94.5%)1594SS(96%)1530(2%)38(1%)22(0%)0

SXT(Trimethoprim-
sulfamethoxazole)

1.25/23.75µg

(93.2%)1572RR(94%)1478(2%)29(0%)0(4%)62

Correct answer:پاسخ آزمایشگاه مطابق نتیجه مورد انتظار است

Minor error:هنگامی که نتیجه مورد انتظار حساس یا مقاوم بوده، اما آزمایشگاه حساسیت بینابینی گزارش کرده است، یا برعکس.

Major error:هنگامی که نتیجه مورد انتظار حساس بوده، اما آزمایشگاه مقاوم گزارش کرده است.

Very major error:هنگامی که نتیجه مورد انتظار مقاوم بوده، اما آزمایشگاه حساس گزارش کرده است.

ناحیه خاکستری (فونت سبزرنگ): گزارش آزمایشگاه شما

نمودار شماره 3: تعداد استفاده از آنتی بیوتیک برای آزمایش تع�ن حساسیت ضدمیکروبی به تفکیک کارخانه سازنده
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تعداد 1248 آزمایشگاه برای نمونه14014311 دوره سوم سال 1401 پاسخ ثبت کرده اند.

نمودار شماره 1: گروه بندی گزارش آزمایشگاه ها

نمودار شماره 2: ارزیابی تشخیص آزمایشگاه ها

گزارش ارزیابی خارجی کیفیت ميكروب شناسی

دوره سوم سال 1401 نمونه:  14014311آزمایشگاه: پاتوبیولوژی  نور 2.740

Enterobacter aerogenes:تشخیص مورد انتظارEnterobacter aerogenes:تشخیص آزمایشگاه شما

راهنمای گزارش

گروه مربوط به گزارش
آزمایشگاه شما:تشخیص

صحیح

تشخیص صحیح: جنس و
گونه صحیح

تشخیص ناکامل: جنس
صحیح و گونه نادرست یا

جنس صحیح و عدم
تشخیص گونه

تشخیص نادرست: جنس و
گونه نادرست

توجه :تشخیص هایی که سهم هر یک کمتر از ۲ % کل گزارش بوده، در گروه Others آورده شده اند. گروه Others در این دوره شامل موارد زیر می
باشد:

Citrobacter freundii - Serratia species - Klebsiella species - Escherichia coli - Serratia rubidea - Citrobacter species -
Klebsiella pneumoniae -subsp.ozaenae - Citrobacter braakii - Staphylococcus aureus - Yersinia enterocolitica -
Citrobacter koseri - Salmonella species - Neisseria gonorrhoeae - Hafnia alvei - Pseudomonas species - Salmonella
serogroup C - Serratia fonticola - Serratia liquefaciens group - Streptococcus species - Enterobacter amnigenus biogroup
1 - Enterococcus species - Enterobacter gergoviae - Enterococcus faecalis - Acinetobacter species - Enterobacter
asburiae - Edwardsiella tarda biogroup 1 - Citrobacter sedlakii - Yersinia species - Listeria monocytogenes - Listeria
species - Staphylococcus epidermidis - Staphylococcus epidermidis (Vancomycin Resistant ) - Serratia ficaria -
Salmonella serotype Choleraesuis - No Answer - Providencia rettgeri - Providencia stuartii - Pseudomonas aeruginosa -
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ناحیه خاکستری (فونت سبز رنگ): گزارش آزمایشگاه شما

جدول شماره 1: ارزیابی تست های تشخیصی گزارش شده

تست تشخیصی
تعداد (درصد) آزمایشگاه های

استفاده کننده از تست
نتیجه مورد

پاسخ های گزارش شدهانتظار
تعداد(درصد) پاسخ های

گزارش شده

Adonitol fermentation(2.1%)26++

-

(88.5%)23

(11.5%)3

Arabinose
fermentation

(3.9%)49++

-

(93.9%)46

(6.1%)3

Arginine dihydrolase(9.9%)124--

+

(90.3%)112

(9.7%)12

Bile esculin(5.6%)70++

-

(92.9%)65

(7.1%)5

Catalase(14.3%)178++

-

(91.6%)163

(8.4%)15

Citrate (Simmones)(90.4%)1128++

-

(96.6%)1090

(3.4%)38

Dnase (35° C)(18.6%)232--

+

Weakly +

(81.9%)190

(16.4%)38

(1.7%)4

Gas from Glucose(45.0%)562++

-

(90.9%)511

(9.1%)51

Gelatin hydrolysis
(22°C)

(3.0%)38--

+

(84.2%)32

(15.8%)6

Gram stain(55.8%)697(g- bacili)(g- bacili)

(g- cocci)

(g- cocci in pair)

g+ cocci in)
(cluster

(g+ bacilli)

(g+ cocci in chain)

(g+ chines letter)

(95.4%)665

(2.9%)20

(0.6%)4

(0.4%)3

(0.3%)2

(0.3%)2

(0.1%)1
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تست تشخیصی
تعداد (درصد) آزمایشگاه های

استفاده کننده از تست
نتیجه مورد

پاسخ های گزارش شدهانتظار
تعداد(درصد) پاسخ های

گزارش شده

Growth on
MacConkey Agar

(13.0%)162++

-

(99.4%)161

(0.6%)1

H2S Production(59.1%)737--

+

(94.2%)694

(5.8%)43

Indole production(84.7%)1057--

+

(97.4%)1029

(2.6%)28

Kligler Iron Agar (KIA)(6.8%)85(Acid/Acid)(Acid/Acid)

(Alkaline/Acid)

Alkaline/Alkaline)
(

(91.8%)78

(7.1%)6

(1.2%)1

Lactose fermentation(15.6%)195++

-

(93.8%)183

(6.2%)12

Lysin Iron Agar (LIA)(29.1%)363++

-

(90.6%)329

(9.4%)34

Lysine decarboxylase(27.0%)337++

-

(95.0%)320

(5.0%)17

Malonate utilizatation(2.9%)36++(100.0%)36

Mannitol
fermentation

(6.0%)75++

-

(93.3%)70

(6.7%)5

Methyle red(79.6%)994--

+

(88.8%)883

(11.2%)111

Motility (hanging
drop)

(5.1%)64++

-

(85.9%)55

(14.1%)9

Motility 35 °C (SIM)(76.4%)953++

-

(93.4%)890

(6.6%)63

Nitrate reduction(1.2%)15++

-

(93.3%)14

(6.7%)1
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تست تشخیصی
تعداد (درصد) آزمایشگاه های

استفاده کننده از تست
نتیجه مورد

پاسخ های گزارش شدهانتظار
تعداد(درصد) پاسخ های

گزارش شده

ONPG(36.7%)458++

-

(96.1%)440

(3.9%)18

Ornithine
decarboxylase

(14.2%)177++

-

(97.7%)173

(2.3%)4

Oxidase(26.0%)325--

+

(92.6%)301

(7.4%)24

Phenylalanine
deaminase

(10.3%)128--

+

(97.7%)125

(2.3%)3

Pigment(2.4%)30--

+

(90.0%)27

(10.0%)3

Sorbitol fermentation(3.8%)47++

-

(91.5%)43

(8.5%)4

Sucrose fermentation(5.0%)63++

-

(95.2%)60

(4.8%)3

Triple Suger Iron Agar
(TSI)

(75.9%)947(Acid/Acid)(Acid/Acid)

Alkaline/Alkaline)
(

(Alkaline/Acid)

(93.8%)888

(3.6%)34

(2.6%)25

Urea hydrolysis(82.9%)1034--

+

(87.6%)906

(12.4%)128

Voges -Proskauer (35
°C)

(68.3%)852++

-

(89.7%)764

(10.3%)88
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BK گزارش ارزیابی خارجی کیفیت

دوره سوم سال 1401 نمونه:  14014531آزمایشگاه: پاتوبیولوژی  نور 2.740

نمودار فراوانی نتایج

تشخیص مورد انتظار :

+++

تشخیص آزمایشگاه :

+++
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BK گزارش ارزیابی خارجی کیفیت

دوره سوم سال 1401 نمونه:  14014532آزمایشگاه: پاتوبیولوژی  نور 2.740

نمودار فراوانی نتایج

تشخیص مورد انتظار :

+++

تشخیص آزمایشگاه :

+++
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