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توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

TestResultCLECLELFAELISAOthers

HBs Ag

Negative

Positive

Suspicious

156

2
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3

1

1371105

32

2
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HCV Ab

Negative

Positive

Suspicious

78123

1

132

1

1172

7

17

HIV Ab

Negative

Positive

Suspicious

1
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1

117

1

2
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14

1144

2

17

گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی

دوره اول سال 1402 نمونه:  14023120آزمایشگاه: پاتوبیولوژی  نور 2.740

سازنده کیتروشSample/cutoffنتیجه نهاییپارامتر

HBs AgNegative------ELISAPishtaz teb

HCV AbNegativeECLRoche

HIV AbPositiveELISADiapro

نتیجه مورد انتظار

Negative

Negative

Positive
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توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

TestResultCLECLELFAELISAOthers

HBs Ag

Negative

Positive

Suspicious

1

154

1

4

122

10

129

1

31

1078

12

4

11

HCV Ab

Negative

Positive

Suspicious

77122133

2

1160

3

2

17

HIV Ab

Negative

Positive

Suspicious

1

97

1

116

3

151

11

1142

1

2

15

گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی

دوره اول سال 1402 نمونه:  14023121آزمایشگاه: پاتوبیولوژی  نور 2.740

سازنده کیتروشSample/cutoffنتیجه نهاییپارامتر

HBs AgPositiveELISAPishtaz teb

HCV AbNegativeECLRoche

HIV AbPositiveELISADiapro

نتیجه مورد انتظار

Positive

Negative

Positive


	sero1
	sero2

