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شماره نمونه نتیجه مورد آزمایشگاه نتیجه مورد انتظار میزان عفونت(آزمایشگاه) میزان عفونت(مورد انتظار)

14014390 Positive Positive Very Low Very Low

14014391 Negative Negative ___ ___

14014392 Positive Positive Low Low

14014393 Negative Negative ___ ___

14014394 Positive Positive Low Very Low

TB گزارش ارزیابی خارجی کیفیت

دوره: دوره سوم سال 1401آزمایشگاه: پاتوبیولوژی  نور 2.740
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توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

TestResultCLECLELFAELISAOthers

Toxoplasma IgG

Positive

Negative

Suspicious

54

4

5

1114

1

5

62

4

3

1

1

Rubella (IgG)Positive591418742

CMV (IgG)
Positive

Suspicious

581918

1

581

HSV (IgG)
Positive

Negative

19

1

2258

2

2

TORCH گزارش ارزیابی خارجی کیفیت

دوره سوم سال 1401 نمونه:  14013530آزمایشگاه: پاتوبیولوژی  نور 2.740

روش آزمایشسازنده کیتنتیجه نهاییواحدنتیجهآزمایشردیف

1Toxoplasma IgG11.5UI/mLPositiveDiasorinCL

2Rubella (IgG)33.6IU/mLPositiveAbbottCL

3CMV (IgG)113U/mLPositiveDiasorinCL

4HSV (IgG)16ratioPositiveDiasorinCL

نتیجه مورد انتظار

Positive

Positive

Positive

Positive
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توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاهها بر حسب روش مورد استفاده

TestResultCLECLELFAELISAOthers

HBs Ag

Negative

Positive

Suspicious

4

151

1

124

5

176

62

1023

4

7

14

HCV Ab

Negative

Positive

Suspicious

88

1

141

1

185

1

1079

12

2

24

HIV Ab
Negative

Positive

2

104

1

134

1

180

14

1094

1

23

گزارش ارزیابی خارجی کیفیت سرولوژی

دوره سوم سال 1401 نمونه:  14013320آزمایشگاه: پاتوبیولوژی  نور 2.740

سازنده کیتروشSample/cutoffنتیجه نهاییپارامتر

HBs AgPositive8.7ECLRoche

HCV AbNegative0.03ECLRoche

HIV AbPositive193.9ECLRoche

نتیجه مورد انتظار

Positive

Negative

Positive
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شماره نمونه تفسیر آزمایشگاه تفسیر مورد انتظار

14014380 Positive Positive

14014381 Negative Negative

14014382 Positive Positive

14014383 Negative Negative

14014384 Positive Positive

SDI≤0.99 1≤SDI≤1.99 2≤SDI≤2.99 SDI≥3

حوب قابل قبول هشدار غیرقابل قبول

HBV گزارش ارزیابی خارجی کیفیت

دوره: دوره سوم سال 1401آزمایشگاه: پاتوبیولوژی  نور 2.740
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