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کنترل مثبت : عنوان کنترل   Anti TTG (IgG ):  یشعنوان آزما

شروع کنترل   18040: ساخت  یسرالايساريدر  : عنوان دستگاه 

:18/01/1398 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV %

76.286 70.063 63.84 57.617 51.394 45.171 38.948 6.223 10.801 

 

مقدار  یختار

01/10/1399 59.8 

02/10/1399 67.6 

03/10/1399 70 

07/10/1399 65.6 

09/10/1399 62 

مقدار  یختار

11/10/1399 55 

14/10/1399 56.8 

16/10/1399 67.3 

18/10/1399 63.7 

21/10/1399 60.2 

مقدار  یختار

23/10/1399 64.2 

25/10/1399 54.4 

29/10/1399 59.6 

30/10/1399 63.9 

 

Mean: 62.15 SD: 4.764 CV%: 7.666 

 

 


