
 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
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 pts con عنوان کنترل :   B2 Microglobulin-CLIA : یشعنوان آزما

شروع کنترل   BP121ساخت :  یسر 719هيتاچي  عنوان دستگاه :

:40/47/1044 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

17791 17.7 17.4. 17911 17100 17511 170. 474.1 0799. 

 

 مقدار یختار

15/41/1041 1791 

11/41/1041 1791 

1./41/1041 1797 

 مقدار یختار

11/41/1041 179 

12/41/1041 1715 

15/41/1041 17.0 

 مقدار یختار

1./41/1041 1757 

24/41/1041 1715 

 

Mean: 1.712 SD: 0.082 CV%: 4.813 

 

 




