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 abbott-1 عنوان کنترل :   CMV Ab (IgG)-CLIA : یشعنوان آزما

شروع کنترل   72010FN00ساخت :  یسر abbott عنوان دستگاه :

:11/70/2911 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

909199 909179 999.09 919.09 929.29 9790.9 119009 2979 99290 

 

 مقدار یختار

72/79/2077 99 

71/79/2077 92 

79/79/2077 91 

70/79/2077 99 

70/79/2077 979. 

70/79/2077 99 

7./79/2077 91 

71/79/2077 90 

27/79/2077 92 

 مقدار یختار

22/79/2077 91 

21/79/2077 9290 

29/79/2077 91 

20/79/2077 9290 

2./79/2077 99 

21/79/2077 92 

17/79/2077 91 

11/79/2077 9290 

19/79/2077 99 

 مقدار یختار

10/79/2077 91 

10/79/2077 91 

10/79/2077 92 

10/79/2077 99 

11/79/2077 9291 

97/79/2077 91 

92/79/2077 9791 

 

Mean: 31.976 SD: 0.867 CV%: 2.71 
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