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 abbott I عنوان کنترل :   Cyclosporine -ECLIA : یشعنوان آزما

شروع کنترل   22200220ساخت :  یسر  Abbott عنوان دستگاه :

:20/02/0020 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

009.111 099.102 001.999 021.91 10.229 99.190 29.120 00.299 02.2 

 

 مقدار یختار

22/02/0020 022 

20/02/0020 19 

29/02/0020 021 

21/02/0020 021 

00/02/0020 009 

00/02/0020 029 

02/02/0020 19 

09/02/0020 020 

20/02/0020 022 

29/02/0020 009 

21/02/0020 11 

 مقدار یختار

29/02/0020 10 

01/20/0022 002 

09/20/0022 001 

22/20/0022 002.0 

22/20/0022 92.1 

20/20/0022 029.1 

29/20/0022 002.1 

21/20/0022 009.0 

21/22/0022 001.0 

29/22/0022 002 

02/22/0022 009.1 

 مقدار یختار

02/22/0022 002 

00/22/0022 029 

09/22/0022 022 

01/22/0022 029 

20/22/0022 001 

20/22/0022 000 

29/22/0022 029 

90/22/0022 009 

 

Mean: 107.433 SD: 8.981 CV%: 8.359 
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