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  biorad III عنوان کنترل :   Digoxin-CLIA : یشعنوان آزما

 08/80/0388شروع کنترل :  -/38404ساخت :  یسر  simense عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

362.0 368.2 4604. 46.2 46383 46000 260.2 8620. .60.2 

 

 مقدار یختار

82/02/0388 460 

84/02/0388 46. 

83/02/0388 46. 

8./02/0388 46. 

8./02/0388 46. 

80/02/0388 46. 

80/02/0388 46. 

 مقدار یختار

02/02/0388 460 

03/02/0388 4600 

0./02/0388 46.2 

0./02/0388 46.0 

00/02/0388 4600 

00/02/0388 46.2 

20/02/0388 46.. 

 مقدار یختار

22/02/0388 360. 

24/02/0388 4620 

23/02/0388 46.3 

2./02/0388 4604 

20/02/0388 46.0 

 

Mean: 3.724 SD: 0.184 CV%: 4.941 

 

 




