
 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
 

  
 

 1 

 

 

 پولد سرم  عنوان کنترل :   Digoxin : یشعنوان آزما

 92/01/0010شروع کنترل :  10ساخت :  یسر E411کوباس  عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

01802 01602 010.2 01312 01032 11262 11.22 110. 09122. 

 

 مقدار یختار

19/00/0010 013 

12/00/0010 012 

03/00/0010 018 

10/09/0010 010 

19/09/0010 016 

13/09/0010 012 

10/09/0010 016 

16/09/0010 013 

1./09/0010 013 

 مقدار یختار

18/09/0010 016 

12/09/0010 019 

01/09/0010 019 

00/09/0010 012 

03/09/0010 016 

00/09/0010 019 

02/09/0010 010 

06/09/0010 016 

08/09/0010 013 

 مقدار یختار

91/09/0010 010 

90/09/0010 013 

99/09/0010 016 

93/09/0010 019 

90/09/0010 012 

92/09/0010 013 

9./09/0010 010 

98/09/0010 013 

 

Mean: 1.396 SD: 0.184 CV%: 13.204 
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