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  biorad III عنوان کنترل :   Digoxin : یشعنوان آزما

 08/80/0388شروع کنترل :  -/38404ساخت :  یسر  simense عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

33044 33884 430.0 43.40 43543 4330. 434. 8304. 4340. 

 

 مقدار یختار

84/84/0380 4354 

84/84/0380 430 

83/84/0380 43. 

84/84/0380 4350 

8./84/0380 43. 

 مقدار یختار

80/84/0380 430 

0./84/0380 435 

00/84/0380 430 

40/84/0380 435 

44/84/0380 430 

 مقدار یختار

44/84/0380 430 

43/84/0380 430 

45/84/0380 3 

 

Mean: 3.778 SD: 0.134 CV%: 3.558 

 

 




