
 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
 

  
 

 1 

 

 

 lowکنترل  عنوان کنترل :   H.Pylori (IgG) : یشعنوان آزما

 81/78/8:21شروع کنترل :  20779ساخت :  یسر الايساريدر عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

47205 47490 4771 576:: 57816 :70:2 :7929 77550 27658 

 

 مقدار یختار

78/74/8:21 578 

7:/74/8:21 571 

76/74/8:21 :71 

71/74/8:21 5 

89/74/8:21 5 

 مقدار یختار

8:/74/8:21 571 

84/74/8:21 478 

80/74/8:21 570 

97/74/8:21 :70 

9:/74/8:21 479 

 مقدار یختار

90/74/8:21 572 

87/76/8:21 576 

85/76/8:21 570 

 

Mean: 4.492 SD: 0.506 CV%: 11.258 

 

 




