
 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
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 highکنترل  عنوان کنترل :   H.Pylori (IgA) : یشعنوان آزما

 40/33/3043شروع کنترل :  30441ساخت :  یسر الايساريدر  عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

04 55 54 05 04 15 14 5 2.8 

 

 مقدار یختار

40/33/3043 03.0 

40/33/3043 00.2 

32/33/3043 00.2 

84/33/3043 58.0 

81/33/3043 12.3 

82/33/3043 02.2 

 مقدار یختار

14/33/3043 02.1 

42/38/3043 01.1 

40/38/3043 08 

33/38/3043 01.0 

32/38/3043 03.0 

83/38/3043 00.0 

 مقدار یختار

82/38/3043 05.2 

40/43/3048 08.8 

80/43/3048 51.5 

82/43/3048 01.3 

 

Mean: 45.306 SD: 4.209 CV%: 9.29 

 

 




