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 highکنترل : عنوان کنترل   H.Pylori (IgA ):  یشعنوان آزما

 18/01/1398:شروع کنترل   97003: ساخت  یسرالايساريدر  : عنوان دستگاه 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV %

52.888 50.391 47.894 45.397 42.9 40.403 37.906 2.497 5.501 

 

مقدار  یختار

01/10/1399 43.2 

03/10/1399 45.7 

06/10/1399 47.3 

08/10/1399 45.4 

10/10/1399 45.8 

مقدار  یختار

13/10/1399 47.8 

15/10/1399 46.9 

17/10/1399 44.3 

20/10/1399 46.2 

22/10/1399 44.7 

مقدار  یختار

24/10/1399 46.1 

27/10/1399 45.7 

 

Mean: 45.758 SD: 1.282 CV%: 2.802 

 

 


