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 پولد سرم  عنوان کنترل :   H.Pylori (IgM) : یشعنوان آزما

 52/62/8921شروع کنترل :  522ساخت :  یسر الايساريدر  عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

860605 20180 20225 20960 20625 10020 102.5 60522 50092 

 

 مقدار یختار

65/62/8.66 202 

 مقدار یختار

6./62/8.66 209 

 مقدار یختار

60/62/8.66 20. 

 

Mean: 9.4 SD: 0.1 CV%: 1.064 

 

 




