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 پولد سرم  عنوان کنترل :   H.Pylori (IgM) : یشعنوان آزما

 10/10/0010شروع کنترل :  10ساخت :  یسر الايساريدر  عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

62 633222 603222 60 623222 663222 66 13222 00 

 

 مقدار یختار

10/10/0010 6033 

12/10/0010 66 

13/10/0010 63 

12/00/0010 63 

10/00/0010 6232 

10/00/0010 6230 

01/00/0010 6630 

06/00/0010 6630 

00/00/0010 6233 

 مقدار یختار

61/00/0010 6030 

62/00/0010 6030 

62/00/0010 6332 

62/00/0010 6230 

21/00/0010 6232 

12/06/0010 6036 

12/06/0010 6330 

10/06/0010 6030 

00/06/0010 63 

 مقدار یختار

00/06/0010 6230 

60/06/0010 6030 

60/06/0010 6233 

12/10/0016 6030 

60/10/0016 6230 

62/10/0016 6230 

 

Mean: 23.971 SD: 0.885 CV%: 3.694 
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