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Low Frequency 

 

یختار 1402آبان     27شنبو   :  1 یشآزما      : HEV Ab 

یتک  : Diapora   کنترل مثبت  : کنترل -Diapora 

 Diapora : شرکت سازنده   Diapora : شرکت سازنده

ساخت یسر ساخت یسر   11-223 :   :  

انقضاء یختار انقضاء یختار   1403/05/27 :   : 2024/06/30 

CV مرجع   10 : مجاز CV برًشٌر : مجاز 

یینحد پا   8.003 : حد بالا  : 6.297 

یحاتتٌض  : 

 

انجام یختار یجهنت خوانش کنترل کاربر  یاقدامات اصلاح   

1119)اليو شاىي  28/01/1403 ) 7.4 OK  

1119)اليو شاىي  21/01/1403 ) 6.8 OK  

1119)اليو شاىي  14/01/1403 ) 7.3 OK  

1119)اليو شاىي  22/12/1402 ) 6.9 OK  

1119)اليو شاىي  15/12/1402 ) 7.6 OK  

1119)اليو شاىي  10/12/1402 ) 6.4 OK  

1119)اليو شاىي  08/12/1402 ) 7.8 OK  

1119)اليو شاىي  01/12/1402 ) 8.00 OK  

1119)اليو شاىي  24/11/1402 ) 6.298 OK  

1119)اليو شاىي  17/11/1402 ) 7.6 OK  

1119)اليو شاىي  10/11/1402 ) 7 OK  

1119)اليو شاىي  03/11/1402 ) 7.1 OK  
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انجام یختار یجهنت خوانش کنترل کاربر  یاقدامات اصلاح   

1119)اليو شاىي  26/10/1402 ) 6.5 OK  

1119)اليو شاىي  19/10/1402 ) 6.4 OK  

1119)اليو شاىي  12/10/1402 ) 6.6 OK  

1119)اليو شاىي  28/09/1402 ) 7.6 OK  

1119)اليو شاىي  21/09/1402 ) 7.9 OK  

1119)اليو شاىي  07/09/1402 ) 7.8 OK  

1119)اليو شاىي  30/08/1402 ) 8.00 OK  

 

CV : 8.18 


