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-Rubella Ab (IgM) : یشعنوان آزما

CLIA 
 DIASORIN II عنوان کنترل :  

شروع کنترل   0045655ساخت :  یسر ليازون عنوان دستگاه :

:52/50/0655 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

000.511 050.400 20.006 15.100 05.60 45.550 62.014 05.600 00.110 

 

 مقدار یختار

50/50/0655 02 

50/50/0655 40 

54/50/0655 00 

52/50/0655 01 

05/50/0655 14 

00/50/0655 20 

00/50/0655 05.0 

00/50/0655 40.2 

 مقدار یختار

06/50/0655 40.6 

04/50/0655 12 

00/50/0655 12.2 

01/50/0655 10.0 

02/50/0655 04.6 

05/50/0655 20 

00/50/0655 04.0 

00/50/0655 40 

 مقدار یختار

06/50/0655 40.4 

00/50/0655 42 

04/50/0655 25 

05/50/0655 40 

00/50/0655 01 

 

Mean: 76.729 SD: 10.222 CV%: 13.322 
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