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 abbott I عنوان کنترل :   Cyclosporine -ECLIA : یشعنوان آزما

شروع کنترل   22200220ساخت :  یسر  Abbott عنوان دستگاه :

:20/02/0020 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

040.432 021.421 002.000 023.044 25.012 52.030 52.02 5.250 5.412 

 

 مقدار یختار

22/24/0022 023 

20/24/0022 002 

23/24/0022 025 

 مقدار یختار

22/24/0022 003 

02/24/0022 004 

05/24/0022 002 

 مقدار یختار

24/24/0022 024 

42/24/0022 022 

 

Mean: 114.75 SD: 6.798 CV%: 5.924 

 

 




