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 Toxoplasma Ab ( IgM : یشعنوان آزما

)-CLIA 
 ABBOTT-3 عنوان کنترل :  

شروع کنترل   31031BR00ساخت :  یسر ABBOTT عنوان دستگاه :

:31/00/3111 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

381.1 38100 38..1 38.1 3801. 381.1 38113 080.1 18..1 

 

 مقدار یختار

03/01/3100 3801 

0./01/3100 38.. 

01/01/3100 38.1 

01/01/3100 38.. 

01/01/3100 3801 

00/01/3100 38.1 

0./01/3100 38.. 

01/01/3100 380. 

30/01/3100 38.. 

 مقدار یختار

33/01/3100 3803 

3./01/3100 38.. 

31/01/3100 381 

3./01/3100 38.0 

3./01/3100 3800 

31/01/3100 3801 

.0/01/3100 381. 

../01/3100 380 

.1/01/3100 38.. 

 مقدار یختار

.1/01/3100 38.1 

.1/01/3100 3803 

.0/01/3100 38. 

../01/3100 380. 

.1/01/3100 3801 

10/01/3100 380 

13/01/3100 38.. 

 

Mean: 1.708 SD: 0.087 CV%: 5.122 
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