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 IIIکنترل تجاري  عنوان کنترل :   Valporate Na : یشعنوان آزما

شروع کنترل   277DCساخت :  یسر GC عنوان دستگاه :

:61/50/6057 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

606.556 616.880 606.110 607 687.888 677.111 667.111 1.110 2.8 

 

 مقدار یختار

61/50/6057 606.1 

60/50/6057 681.1 

62/50/6057 681.6 

61/50/6057 677.0 

76/50/6057 688 

77/50/6057 660.1 

70/50/6057 608 

 مقدار یختار

71/50/6057 670.0 

72/50/6057 688.0 

71/50/6057 677.0 

85/50/6057 680.2 

86/50/6057 662.8 

56/51/6057 672.0 

57/51/6057 686.1 

 مقدار یختار

50/51/6057 601.7 

50/51/6057 605.8 

51/51/6057 688.1 

52/51/6057 676.0 

60/51/6057 688 

 

Mean: 132.074 SD: 9.303 CV%: 7.044 

 

 




