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 پولد سرم  عنوان کنترل :   Vitamin A : یشعنوان آزما

 00/00/0911شروع کنترل :  0ساخت :  یسر HPLC عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

03690 03010 0300 03001 03460 03400 03906 03040 03111 

 

 مقدار یختار

00/01/0400 030 

00/01/0400 0300 

09/01/0400 0300 

00/01/0400 0301 

06/01/0400 0300 

00/01/0400 0304 

00/01/0400 0360 

01/01/0400 0301 

 مقدار یختار

00/01/0400 030 

00/01/0400 0300 

09/01/0400 030 

00/01/0400 0340 

00/01/0400 0300 

01/01/0400 0306 

00/01/0400 0300 

09/01/0400 030 

 مقدار یختار

06/01/0400 0341 

00/01/0400 0300 

00/01/0400 030 

01/01/0400 0300 

90/01/0400 0300 

 

Mean: 0.527 SD: 0.036 CV%: 6.87 

 



 

 نور پاتوبيولوژي آزمايشگاه
 

  
 

 2 

 




